Албумин во урина / CSF Ecoline
Имунотурбидиметриски тест за ин витро одредување на албумин во урина и CSF со  Виталаб Селектра и други фотометриски системи 
	Кат. бр.
	Реагенси

	1 0242 99 90 309
	(
	 4 x20 ml Реагенс 1  

	
	(
	 2 x  8 ml Реагенс 2

	1 9300 99 90 059
	
	 5 x  1 ml Албумин У/CSF Кал

	
	
	


Принцип
Одредување на концентрација на албумин со фиксно време преку фотометриско мерење на антиген-антитело-реакција помеѓу антитела против албумин и албуминот присутен во анализа.
Услови на чување и стабилност на реагенсот 
Реагенсите се стабилни до крајот на назначениот месец нѕ етикетата, доколку се чува на 2 – 8 °C и се избегне контаминација. Не замрзнувајте ги реагенсите!
Предупредување
1. Реагенсите содржат натриум азид (0.95 g/l) како стабилизатор. Не проголтувајте! Избегнувајте контакт со кожа и мукозни мембрани!
2. Превземете ги потребните мерки при користење на лабораториски реагенси.
3. Концентрацијата на албумин во серум е многу повисока отколку во урина. За да одбегнете контаминација и пренос од серумските анализи во урините, киветите и другиот стаклен прибор мораат да бидат добро испрани после нивната употреба за тестови со серум.
Подготвување на реагенси
Реагенсите се готови за употреба. 
Концентрации на реагенсите
	R1:
	TRIS
	pH 7.5
	100 mmol/l

	
	NaCl
	
	70 mmol/l

	
	Polyethylenglycol (PEG)
	

	
	Детергенти, стабилизатори

	R2:
	TRIS
	pH 8.0
	100 mmol/l

	
	NaCl
	
	70 mmol/l

	
	Антитела (козји) против хуман албумин 
со стабилизатори


Материјал за анализа
Урина, CSF, хепаринска плазма и серум. 

Стабилноста во урина е 7 дена на 20 – 25 °C, 1 месец на 4 – 8 °C и најмалку 6 месеци на -20 °C. Стабилноста во CSF е 1 ден на 20 – 25 °C, 2 месеци на 4 – 8 °C и 1 година на -20 °C. Стабилноста во серум и плазма е 2.5 месеци на 20 – 25 °C, 5 месеци на 4 – 8 °C и 3 месеци на -20 °C. 
Отстранете ги контаминираните анализи!
Процедура за анализатори
Базични параметри за Vitalab Selectra

Одредување во урина
	Бранова должина
	405 nm 

	Температура
	37 °C

	Мерење
	2-Point-Test (fixed time kinetics)

	
	

	Анализа/Калибратор
	  12 µl

	Реагенс 1
	250 µl

	Реагенс 2
	  50 µl

	Додавање на Реагенс 2
	283 s

	Апсорпција 1
	280 s( input – 3 s)

	Апсорпција 2
	519 s (input + 236 s)

	Калибрација
	Spline function


Одредување во серум
Анализите, калибраторите и контролите треба претходно да ги разредите 1 + 20 со NaCl раствор(9 g/l) .
	Бранова должина
	578 nm

	Температура
	37 °C

	Мерење
	2-Point-Test (fixed time kinetics)

	
	

	Анализа/Калибратор
	    2 µl

	Реагенс 1
	300 µl

	Реагенс 2
	  60 µl

	Додавање на Реагенс 2
	 283 s

	Апсорпција 1
	280 s( input – 3 s )

	Апсорпција 2
	519 s( input + 236 s )

	Калибрација
	Spline function


Забелешка: за мануелна процедура волуменот на анализата, калибраторот и реагенсите треба да се пресметаат соодветно и времето на мерење треба да биде егзактно.
Пресметување
Албуминската концентрација на непознати примероци се пресметува од калибрациона крива користејќи соодветен математички модел како logit/log. Калибрационата крива се добива со 5 калибратори со различни концентрации и NaCl раствор (9 g/l) за одредување на 0 вредност.
Стабилност на калибрација: 4 недели.
Контрола на квалитет 
За интерна контрола на квалитет се препорачува Qualitrol Albumin U/CSF ниво1 (kат. бр. 5 9710 99 90 046, 3 x 1 ml) и ниво 2 (kат. бр. 5 9720 99 90 046, 3 x 1 ml). 

Дополнително потребни материјали
NaCl раствор 9 g/l.

Општа лабораториска апаратура.
Нормални вредности [2]
Урина: 
< 30 mg/l

CSF/Серумски албумин сооднос (RAlb):
< 7 x 10 -3
Серум/Плазма: 
< 35 – 53 g/l
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Карактеристики на процедурата во урина 
Мерен опсег
Тестот е дизајниран за одредување на концентрации на албумин        3 – 350 mg/l (0.003 – 0,35 g/l) – егзактните вредности зависат од актуелната серија на калибратори. Ако вредностите го надминат мерниот опсег анализите треба да се разредат во однос 1 + 3 со NaCl раствор (9 g/l) и резултатот се  множи со 4.
Прозонски лимит
Не е забележан прозонски ефект до вредност на албумин од 60000 mg/l (60.0 g/l)
Интерференции
Ecoline Албумин во урина/CSF е специфичен за хуман Албумин што се должи на одбраните антитела. Не е забележана интерференција во урина со конјугиран и неконјугиран билирубин до 25 mg/dl, хемоглобин до 250 mg/dl и уреа до 40 g/l.
Сензитивност 
Долна граница на детекција е 3 mg/l (0.003 g/l)
Карактеристики на процедурата во серум
Мерен опсег
Тестот е дизајниран за одредување на концентрации на албумин од 0.6 – 120 g/l – зависно од калибраторот со највисока вредност. Ако вредностите го надминат мерниот опсег анализите треба да се разредат во однос 1 + 1 со NaCl раствор (9 g/l) и резултатот се  множи со 2.
Прозонски лимит
Не е забележан прозонски ефект до вредност на албумин од 200 g/l 
Интерференции
Ecoline Албумин во урина/CSF е специфичен за хуман Албумин што се должи на одбраните антитела. Не е забележана интерференција во урина со конјугиран и неконјугиран билирубин до 60 mg/dl, хемоглобин до 1000 mg/dl и липемија до 2000 mg/dl триглицериди.
Сензитивност 
Долна граница на детекција е 0.6 g/l.

Прецизност 
	Intra-assay

n = 20
	Mean

 [µg/l]
	SD
[µg/l]
	CV
[%]

	Анализа 1
	19.4
	0.54
	2.78

	Анализа 2
	37.3
	0.79
	2.13

	Анализа 3
	57.4
	1.70
	2.95


	Inter-assay

n = 20
	Mean

 [µg/l]
	SD
[µg/l]
	CV
[%]

	Анализа 1
	22.3
	0.74
	3.32

	Анализа 2
	40.4
	1.45
	3.59

	Анализа 3
	60.8
	1.03
	1.69


Споредба на методи
Споредба на Ecoline Албумини во урина/CSF(y) и друг комерцијално достапен тест (x) користејќи 67 примероци ги дала следниве резултати:
y =1.037 x + 0.371 g/l; r = 0.988

Отстранување на отпад
Ве молиме постапете според локалните легални регулативи.
Производител
DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

Alte Straße 9  65558 Holzheim  Germany
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